
Verpackung öffnen, NIO herausnehmen und darauf achten, dass NIO von allen 

Verpackungsbestandteilen befreit ist.

Injektionsstelle wählen

Primär (Proximale Tibia):

Von der Tuberositas tibiae ca. 2 cm medial und 1 cm proximal

Sekundär (Humeruskopf):

Arm anziehen und Hand auf den Nabel legen

Tuberculum majus neben dem Humeruskopf lokalisieren

Nach der Prozedur den Arm des Patienten immobilisieren

NIO entsperren, indem die Kappe um 90 Grad in eine beliebige Richtung gedreht wird.

Handfläche der dominanten Hand über die Kappe legen. Gerät auf die Haut des 

Patienten legen und Druck beibehalten. Betätigungsflügel nach oben ziehen, 

während das Gerät weiter nach unten gedrückt wird. Dadurch wird das NIO aktiviert.

NIO vorsichtig mit einer Drehbewegung nach oben ziehen, während die Basis des 

Nadel-Stabilisators auf der Punktionsstelle festgehalten wird.

Nadel-Stabilisator weiter festhalten und das Stilett nach oben ziehen (es muss dabei 

ev. gedreht werden).
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